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IDENTIFICACION DEL CLIENTE

Empresa Emaser Teléfono 926215713
Poblacion Ciudad Real Fax 926216302
Direccion Elisa Cendreros,14 Provincia Ciudad Real

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA (POR EL CLIENTE) DATOS DE CONTROL
Tipo de Muestra Agua de Consumo Fecha Recepcion 141212016
Municipio Llanos del Caudillo Fecha Inicio Andlisis 1411212016
Punto de Muestreo  Llanos del Caudillo. Red Fecha Fin Andlisis 13/01/2017
Punto de Toma Codigo Muestra C1-16-002158
Origen del agua Pozo Cddigo LIMS 736447
Fecha Toma 1311212016 Tipo de Andlisis Completo
Recogida por Cliente
PM SINAC 17443 - PM-FUENTE PLAZA AYTO LLANOS DEL CAUDILLO-CR

DATOS ANALITICOS APORTADOS POR EL CLIENTE
* Cloro libre 0.5 mgi
*pH 7.0 Uds de pH
RESULTADOS DEL INFORME DE ENSAYO
Pardmetros microbiolégicos Intervaio Valor Paramétrico
de RD140/2003

Pardmetros Método Unidad Resultado Incertidumbre Min. Max.

RTO. E. COLI B- PNT-aq-C1-BCEC(1) NMP/100 ol 0 0

GLUCORONIDASA +

* ENTERQCOCOS PNT-aq-C1-ENT{1) ufe/100 mi 0 0

* CLOSTRIDIUM PERFRINGENS PNT-ag.C1-CPF(1) ufc/100 mi 0 1]
RECUENTO DE BACTERIAS PNT-aq-C1-BCEC(1) NMP/100 mi 0 0
COLIFORMES
RTO. BACT. AEROBIAS A 22°C PNT-ag-C1-Aerob(1) ufc/A mi <20 100

NOTA MICROBIOLOGIA.  Segun la nomma ISO B199, los recuentos de pardmetros microbioldgicos de 1 a 3 ufcAvol suponen una deteccion
de la presencia del organismo, v de 4 a 9 ufe/vol son un numero estimado.
Pardmetros gquimicos Incertidumbre  Valor Paramétrico
Expandida RD140/2003

Pardmetros Método Unidad Resultado (K=2) Min. Méx.
ANTIMONIO PNT-aq-C1-As y Sb(1) noil <1 5,00
ARSENICO PNT-ag-C1-As y Sb(1) kil <1 10,0
BENCENO PNT-aq.C1-THM'sy VOC's(  pgil <0,50 1,00

1)

* BENZO (a) PIRENO PNT-aq-C1-PAHs(1) ugh <0,0050 0,010
BORO PNT-aq-C1-MetMay(1) moA <0,1 1,00
CADMIO PNT-ag-C1-MetMin(1) pad <2,00 5,00

* CIANUROS PNT-aq-CIAN(1) ngi <10 50,0
COBRE PNT-aq-C1-MetMin(1) mg/l <0,0250 2,000
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IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

Cadigo Muestra C1-16-002158
CROMO PNT-ag-C1-MetMin{1) g/l <10,0 50,0
1,2-DICLOROETANO PNT-aq.C1-THM'sy YOC's{  pg <1,00 30
1
FLUORUROS PNT-aq-C1-CRIO(1) mgfl <0,500 1.50
* SUMA DE PAH'S PNT-aq-C1-PAHs{1) vail <0,0095 0.10

Hidrocarburos Policiclicos Aromaticos (HPA/PAH) o Suma de PAHs comesponde al "Valor Suma Minima®, establecida en
la "Orden MAM/3207/2006 determinaciones quimicas y microbioldgicas para el analisis de aguas”, de los compueslos
Benzo(b)Fluoranteno, Benzo(ghi)perileno, Benzo(k)fluorantenc e indeno (123cd)pireno

* BENZO (b) FLUORANTENO PNT-ag-C1-PAH"s(1) (1] <0,0063

* BENZO (g.h,i) PERILENO PNT-aq-C1-PAH's(1) Hgil <0,0063

* BENZO (k) FLUORANTENQ PNT-ag-C1-PAHs(1) pail <0,0025

* INDENQ (1,2,3-cd) PIRENO PNT-ag-C1-PAH's(1) g <0,0063
MERCURIO PNT-aq.C1-MER(1) Hgh <0,200 1,00
NIQUEL PNT-aq-C1-MetMin(1) il <10,0 20,0
NITRATOS PNT-ag-C1-CRIO(1) mg/l 23,5 31 50,0

* SUMA DE PLAGUICIDAS PNT-aq.C1-PLAGS(1) g <0,15 0,50

Plaguicidas o Suma de Plaguicidas comesponde al "Valor Suma Minima®, establecida en la "Orden MAM/3207/2006
determinaciones quimicas y microbiologicas para el andlisis de aguas', de los compuestos confenidos en el apartado

Plaguicidas
PLOMO PNT-ag-C1-MetMin(1) ugi <5,0 10,0
* SELENIO PNT-aq-C1-MetMin(1) ught <8 10,0
* SUMA DE TRIHALOMETANOS 1P)NT-aq CI-THM'syVOC's(  pg!l <22,5 100,0

Trihalometanos (THMs) o Suma de Tnhalometanocs comesponde al "Valor Suma Minima®, establecida en la "Orden MAM/
3207/2006 delerminaciones gquimicas y microbiolégicas paera el anélisis de aguss”. de Jos compuestos Cloroformo,
Bromadiclorometano, Dibromoclorometano y Bromoformo

CLOROFORMO l:)NT-aq C1-THM'sy VOC's( il <15
BROMOFORMO ?:;lT—aq.CFTHM'syVOC's( Hgl <15
DIBROMOCLOROMETANO I:)NT-aq C1-THM'sy VOC's(  wgh <18
DICLOROBROMOMETANO f:')NT‘aq Ci-THM'sy VOC's(  pol <15
* TRICLORO+TETRACLORO PNT-aq.C1-THM's y VOC's(  ngfl <4,5 10,0

1)

Suma de Trcloroeteno y Telracloroeteno comesponde al "Valor Suma Minima”, establecida en la "Orden MAM/3207/2006
delerminaciones quimicas y microbioldgicas para el analisis de aguas”, de Tricloroeleno y Tetracloroeteno

TRICLOROETENO PNT-aq C1-THM'sy VOC's(  pg/ <3,0
1)
* TETRACLOROETENO PNT-ag C1-THM'sy VOC's(  pofl <3,0
1
Pardmaetros organolépticos Incertidumbre  Valor Paramétrico

Expandida RD140/2003
Pardmetros Método Unidad Resultedo (K=2) Min. Méox.
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IDENTIFICACION DE LA MUESTRA
Cadigo Muestra C1-16-002158
COLOR PNT-aq-C1-Col1(1) mg Pt-Co <5,0 15,0
* OLOR PNT-aq C1-OLSA(1) Indice de dilucién <1 3
* SABOR PNT-ag C1-OLSA(1) Indice de dilucién <1 3
TURBIDEZ PNT-aq-C1-Turb1(1) UNF 0,57 40,16 5,00
Parimetros indicadores Incertidumbre  Valor Paramétrico
Expandida RD140/2003
Pardmetros Método Unidad Resultado (K=2) Min. M.
ALUMINIO PNT-aq-C1-MetMay(1) wgh <100 200
AMONIO PNT-agq-C1-AMO1(1} mafl <0,100 0,500
CLORUROS PNT-aq-C1-CRIO(1} maf 41,2 16,4 250
CONDUCTIVIDAD PNT-ag-C1-Cond(1) uSicm a 20°C 353 146 2.500
HIERRO PNT-aq-C1-MetMin(1) nghl <250 200
MANGANESO PNT-aq-C1-MetMin(1) (1] <10,0 50,0
* OXIDABILIDAD PNT-aq.C1-OXID(1) moA <0,5 5,0
pH PNT-ag-C1-PH1(1) Uds de pH 7,42 30,36 6,50 9,50
* 1. LANGELIER PNT-ag-C1-ILANG(1) Unid. I.L 0,4
SODIO PNT-agq-C1-MetMay({1) mg/ 174 1.9 200
SULFATOS PNT-aq-C1-CRIO(1) mghl <25,0 250
* ALCALINIDAD PNT-aq C1-ALCA(1) mgA CaCO3 87
CALCIO PNT-ag-C1-MeatMay(1} mg/l 43,9 154
* TEMPERATURA PNT-aq.C1-Temp(1) °C 21,7
Otros Incertidumbre  Valor Paramétrico
Expandida RD140/2003
Pardmetros Método Unidad Resultado (K=2) Min. Max.
* DUREZA CALCICA Calcuto mgh 110
Plaguicidas Incertidumbre  Valor Paramétrico
Expandida RD140/2003
Pardmelros Método Unidad Resultado {K=2) Min. Max.
* ALDRIN PNT-aq.C1-PLAGS(1} ugh <0,020 0,03
* ATRAZINA PNT-aq.C1-PLAGS(1) (2= <0,020 0,10
* 44-DDD PNT-aq C1-PLAGS({1) Hoi <0,100 0,10
* 4.4-DDE PNT-aq.C1-FLAGS(1) (E+1l «<0,040 0,10
* 44-DDT PNT-aq.C1-PLAGS(1) !l <0,100 0.10
* DIELDRIN PNT-ag.C1-PLAGS(1) Hgh <0,030 0,03
* ENDOSULFAN SULFATO PNT-aq C1-PLAGS(1) vl <0,100 0,10
* ENDRIN PNT-aq C1-PLAGS(1) Hal <0,040 0,10
* ENDRIN ALDEHIDO PNT-ag.C1-PLAGS(1) pgfl <0,100 0,10
* FAMFUR PNT-aq.C1-PLAGSE(1} il <0,050 0.10
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IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

Caédigo Muestra C1-16-002158
* a-HCH PNT-2q.C1-PLAGS(1} ol <0,020 0,10
* b-HCH PNT-aq C1-PLAGS(1) kgl <0,020 0,10
* s-HCH PNT-aq.C1-PLAGS(1) Hgh <0,020 0.10
* LINDANO PNT-aq C1-PLAGS(3) - <0,020 0.10
* HEPTACLOR PNT-aq.C1-PLAGS(1} el <0,020 0,03
* HEPTACLOR EPOXIDO PNT-2q.C1-PLAGS(1) kgl <0,020 0,03
* PARATION ETIL PNT-aq.C1-PLAGS(1) wgh <0,020 0,10
* SIMAZINA PNT-aq.C1-PLAGS(1) woll <0,020 0.10
* TRIETILFOSFOTIOATO PNT-aq.C1-PLAGS(1) kg <0,020 0,10
* TRIFLUORALIN PNT-aq.C1-PLAGS(1) kg <0,020 0.10
OBSERVACIONES
NOTAS FINALES

- Los resultados indicados en este informe tan sdlo afectan a las muestras sometidas a ensayo.

- La reproduccion parcial de este informe no esta permitida sin la autorizacidn por escrito de este laboratorio.

- El Sistema de Gestién de Calidad de aqualia esta certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.

- El Sistema de Gestion Medio Ambiental de aqualia esta certificado en base a la norma UNE-EN-1SO 14001:2004.
- La incertidumbre se expresa cuando los resultados estan dentro del alcance del método

El Responsable Técnico del Laboratorio
aqual
vila

Jesus Esteban
13/01/2017



